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（　）マイクロピペッターの使用歴は有り、使用することに抵抗
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３．３ 実技について 
 実技は2班に分かれ，マイクロピペッター使
用歴に応じて課題を用意した。課題を示した
チェックシートには，項目毎にチェック欄
（□）を設け，定めた時間内で自分の技量に
合わせて基礎から難易度順に挑戦してもらっ
た（図３）。その後， NanoDrop(ND1000)，Qubit
を用いて，既製品のcontrol DNAサンプルと組
織から抽出したgenomic DNAサンプルを測定
し，測定値を考察シートに記入してもらった
（図４）。 
 
 
 
 
３．４ 考察について 
 考察シートには，測定データをまとめても
らうと共に，二択問題（図５）を用意し，理
解度を確認してもらった。また，スライド資 
 
 
料の最後に「おまけ問題」として，今後参加
者が実際にDNA量を測定するとなった場合
に直面するかもしれない状況を取り上げ，検
討してもらった（図６）。 
 
 
４．まとめ 
 本研修会で扱った二つの手法は，核酸定量
の中でも最も一般的に用いられる。しかし，
特徴や原理を理解していないと核酸由来の定
量値を精度よく測定することができない。実
験内容によっては，初めのサンプル量を正確
に見積もる事が実験の成功に繋がる。 
今回の実技を通して，同一サンプルでも測
定方法の違いによりDNAの定量値が大きく
異なることが証された。核酸定量を行う際に，
本講習会の内容が少しでも参考になれば幸い
である。 
分子生物学実験の基礎知識や基本操作につ
いて，引き続き研修会を開催することも可能
である。参加者の感想を参考にし，今後の研
修会の開催についても検討していきたい。 
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【考察】
・gDNAは（二本鎖・一本鎖）である
・RNAは（二本鎖・一本鎖）である
・DNAはRNAと比較して（安定・不安定）である
・NanoDropは（吸光分光法・蛍光分析法）を利用している
・Qubitは（吸光分光法・蛍光分析法）を利用している
・1ng/μl前後のDNA濃度を測定したいときは
　（NanoDrop・Qubit）を用いる
・不純物（塩，タンパク，有機溶媒等）に影響されずにDNA濃度
　を測定したい時は（NanoDrop・Qubit）を用いる
・不純物の混入があるか確認したい時は（NanoDrop・Qubit）
　を用いる
図３ 研修会の様子（実技１） 
図４ 研修会の様子（実技２） 
図５ 考察シートから抜粋した二択問題 
図６ 研修会の様子（考察） 
